
 

 :روش کار با دستگاه 

 .ابتدا  از سالم  و تمیز بودن فلومتر اطمینان کامل داشته باشید .1

از قسمت  فلزی آن درآتلت مخصوص خود با فشار  را فلومتر مورد نظر .2

 .دادن آن جایگذاری کنید

 یژن مورد نیاز آن را تنظیم کنید.اکس حرکتی،به وسیله ماژول  .3

 توجه:

 ای هاز آن استفاده نکنید و با قسمت گاز ،ر زمان نشتی از فلومتر و کنسولد

 .تماس حاصل فرمایید بیمارستان طبی

  ،رب و روغنی های چبا دست از باز کردن دستگاهبرای جلوگیری از انفجار

 ودداری نمایید.خ

  فلومتر اقدام کنید.پس از پایان کار نسبت به بسته شدن 

 

 

 

 

  

 استفاده از  راهنمای کاربری سریع

 فلومتر اکسیژن
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